
 

ประชาสัมพนัธ ์ 
รอบการเก็บเครื่องมอืแพทย ์

 infusion pump /syringe pump/ Pneumatic pump 
วันจันทร-์ศุกร ์(วันราชการ) 

รอบที่ เร่ิมเวลา อาคาร 
1 6.00 น กจ 
2 8.00 น สว 
3 11.00 น กว 
4 14.00 น อาคารเฉลิมพระบารมี 
5 16.00 น กจ 

วันเสาร ์–อาทติย ์และวันหยุด 

รอบที่ เร่ิมเวลา อาคาร 
1 6.00 น กจ 
2 11.00 น สว 
3 14.00 น กว/อาคารเฉลิมพระบารมี 

แนวปฏิบัติการใช้-ส่งคืน 
 1.ขณะใช ้infusion pump /syringe pump ใหเ้สียบปลั๊กทกุครัง้ขณะใชง้าน 
 2. สง่ infusion pump /syringe pump พรอ้มสายไฟ (กรณีที่ หอผูป่้วยไม่มีสายไฟครบจ านวน 

infusion pump /syringe pump  สามารถแจง้หน่วยเครื่องมือแพทยเ์พื่อน าสง่) 

 3.หลงัการใชง้าน /ครบก าหนดวนัExp ใหห้น่วยงานเช็ดท าความสะอาดเบือ้งตน้ และเก็บอปุกรณ์

ในพืน้ที่ปอ้งกนัการตกของเครื่อง กรณีใชก้บัผูป่้วยติดเชือ้ดือ้ยา MDR MRSA CORO VRE ใหเ้ก็บใสถ่งุแยก

และเขียนปา้ยแจง้ 

 
 
หมายเหตุ 
          กรณีหน่วยงานตอ้งการใหเ้ก็บนอกรอบสามารถโทร 63159  63474 หรือ สง่ขอ้ความใน line 
แม่บ้านยุค 4.0 

หน่วย 

63159 

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

เครื่องมือแพทย ์

ป้ายแสดง วนัท่ีการ Verify และวนัหมดอาย ุ

 (เม่ือแกะออกต้องติดไวท้ีต่วัเคร่ืองทกุคร้ัง) 

 

หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ 24 ชั่วโมง 


